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【摘要】 　 目的　 探讨１７７Ｌｕ 标记的放射性药物制备的方法，进行质量控制及初步的临床应用。
方法　 分别通过手工标记及自动化标记 ２ 种方法对临床常用的１７７Ｌｕ⁃１，４，７，１０⁃四氮杂环十二烷⁃１，
４，７，１０⁃四乙酸（ＤＯＴＡ）⁃Ｄ⁃１⁃苯丙氨酸⁃３⁃酪氨酸⁃奥曲肽（ＴＯＣ）和１７７Ｌｕ⁃前列腺特异膜抗原（ＰＳＭＡ）⁃
Ｉ＆Ｔ 进行标记，考察标记中前体和核素的用量、反应温度、ｐＨ 值、反应时间、标记产率和比活度等因

素，并对标记产物的澄清度、ｐＨ 值、无菌、细菌内毒素和体外稳定性等进行质量控制。 将１７７Ｌｕ⁃ＰＳＭＡ⁃
Ｉ＆Ｔ 初步临床应用于前列腺癌患者的治疗，并通过 ＳＰＥＣＴ ／ ＣＴ 显像进行疗效评价。 采用配对 ｔ 检验

分析数据。 结果　 ２ 种标记方法前体和核素用量、反应温度、ｐＨ 值、反应时间等基本相同，均具有较

高的产率和比活度。１７７Ｌｕ⁃ＤＯＴＡ⁃ＴＯＣ 自动化标记产率高于手工标记［（９９．２±０．４）％与（９５．３±１．５）％；ｔ ＝
７．１７，Ｐ＜０．００１］，比活度分别为（９１．６±１３．７）与（８９．１±１３．２） ＧＢｑ ／ μｍｏｌ；１７７Ｌｕ⁃ＰＳＭＡ⁃Ｉ＆Ｔ 自动化标记的

产率亦高于手工标记［（９９．６±０．３）％与（９５．７±１．３）％；ｔ ＝ ８．２４，Ｐ＜０．００１］，比活度分别为（９６．１±１４．３）
与（９３．２±１３．８） ＧＢｑ ／ μｍｏｌ。 标记产物均为无色澄清溶液，ｐＨ 值 ６．５ ～ ７．０，无菌和细菌内毒素等均符

合规定。 标记产物 ４８ ｈ 后放化纯均＞９５％，具有良好的稳定性。１７７Ｌｕ⁃ＰＳＭＡ⁃Ｉ＆Ｔ 应用于前列腺癌患者

后的显像示原发灶及转移灶均有较好摄取。 结论　 １７７Ｌｕ 标记的放射性药物的标记简便，产率高且稳

定。 采用自动化标记可简化流程、降低辐射剂量并提高产率。
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　 　 １７７ Ｌｕ 是广泛应用于内照射治疗的放射性核
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织中的平均射程为 ６７０ μｍ， 半衰期较长（６．７３ ｄ），
在发挥治疗作用时可有效减少辐射相关不良反应的

发生，安全性好。 另外，１７７Ｌｕ 有 ２０８ 和 １１３ ｋｅＶ ２ 个

特征 γ 射线能峰，可实现治疗后影像学疗效评估及

剂量学分析［１⁃２］。１７７Ｌｕ 通常使用双功能螯合剂如 １，
４，７，１０⁃四氮杂环十二烷⁃１，４，７，１０⁃四乙酸（１，４，７，
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ｐｅｎｔａａｃｅｔｉｃ ａｃｉｄ， ＤＴＰＡ） 等 与 靶 向 配 体 进 行 标

记［３⁃５］。 目前，临床常用的１７７Ｌｕ 标记的放射性药物

中，１７７Ｌｕ⁃ＤＯＴＡ⁃Ｄ⁃１⁃苯丙氨酸⁃３⁃酪氨酸⁃８⁃苏氨酸⁃
奥曲肽（Ｄ⁃Ｐｈｅ１⁃Ｔｙｒ３⁃Ｔｈｒ８⁃ｏｃｔｒｅｏｔｉｄｅ， ＴＡＴＥ）和１７７Ｌｕ⁃
ＤＯＴＡ⁃Ｄ⁃１⁃苯丙 氨 酸⁃３⁃酪 氨 酸⁃奥 曲 肽 （ Ｄ⁃Ｐｈｅ１⁃
Ｔｙｒ３⁃ｏｃｔｒｅｏｔｉｄｅ， ＴＯＣ）等用于靶向诊疗神经内分泌

肿瘤［６⁃７］，１７７Ｌｕ⁃前列腺特异膜抗原（ ｐｒｏｓｔａｔｅ ｓｐｅｃｉｆｉｃ
ｍｅｍｂｒａｎｅ ａｎｔｉｇｅｎ， ＰＳＭＡ）⁃６１７ 和１７７ Ｌｕ⁃ＰＳＭＡ⁃Ｉ＆Ｔ
等用于前列腺癌的靶向治疗。 与放化疗相比，１７７Ｌｕ
放射治疗效果好，不良反应小，患者症状可明显改

善［８⁃１０］。 本研究通过手工标记及自动化标记 ２ 种方

法进行多次标记 （ ｎ ＝ １０），获得１７７ Ｌｕ⁃ＤＯＴＡ⁃ＴＯＣ
和１７７Ｌｕ⁃ＰＳＭＡ⁃Ｉ＆Ｔ，考察不同标记方法的可靠性、稳
定性，分析标记产率和比活度，并进行质量控制，以
规范对应放射性药物的标记方法，为进一步临床应

用转化奠定基础。

材料与方法

一、实验材料与仪器

１．实验试剂。 ＰＳＭＡ⁃Ｉ＆Ｔ、ＤＯＴＡ⁃ＴＯＣ（ＡＢＸ 公

司，德国）；１７７ＬｕＣｌ３ 溶液、一次性标记卡套和试剂盒

（ＩＴＭ 公司，德国）；０．２２ μｍ Ｃａｔｈｉｖｅｘ⁃ＧＶ 无菌滤膜

（默克密理博公司，德国）；３０％ （质量分数） 超纯

ＨＣｌ、乙酸钠、乙醇和纯水（默克公司，德国）；生理盐

水（中国大冢制药有限公司）；三氟乙酸（ＴＥＤＩＡ 公

司，美国）； ＰＢＳ 和胎牛血清 （ ｆｅｔａｌ ｂｏｖｉｎｅ ｓｅｒｕｍ，

ＦＢＳ）均购自美国 Ｇｉｂｃｏ 公司。
２．实验器材。 ｉＱＳ⁃ＴＳ 全自动标记模块（ ＩＴＭ 公

司，德国）；高效液相色谱 （ ｈｉｇｈ ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ ｌｉｑｕｉｄ
ｃｈｒｏｍａｔｏｇｒａｐｈｙ， ＨＰＬＣ）仪（ＬＣ⁃２０ＡＴ，岛津公司，日
本）；Ｚｏｒｂａｘ Ｒａｘ⁃Ｃ１８ 柱（江苏汉邦科技有限公司）；
活度 计 （ ＣＲＣ⁃２５ＰＥＴ， 美 国 ＣＡＰＩＮＴＥＣ 公 司 ）；
ＤＨ１００⁃２ 型干式恒温器（杭州瑞诚仪器有限公司）；
ＢＳ⁃１１０ 型分析天平（Ｓａｒｔｏｒｉｕｓ 公司，德国）。

二、实验方法

１． １７７Ｌｕ 标记的放射性药物标记方法。 （１）手工标

记。 取 ０．０５ ｍｏｌ ／ Ｌ ＨＣｌ 溶液，将１７７ＬｕＣｌ３ 溶液（５ ５５０～
７ ４００ ＭＢｑ）于反应瓶中稀释至 ４ ｍｌ，另取 １００～１５０ μｇ
ＰＳＭＡ⁃Ｉ＆Ｔ 或 ＤＯＴＡ⁃ＴＯＣ 前体溶于 １ ｍｌ ０．２５ ｍｏｌ ／ Ｌ
乙酸钠溶液，加入反应瓶中（ｐＨ 值 ４～５）；９０～１００ ℃反

应 ３０ ｍｉｎ，再将反应瓶内液体通过活化的 Ｃ１８ 小柱

收集于废液瓶；另取 ５ ｍｌ 生理盐水冲洗反应瓶，将
冲洗液通过 Ｃ１８ 小柱收集于废液瓶；最后，用 １ ｍｌ
６０％（体积分数）乙醇通过 Ｃ１８ 小柱和无菌滤膜注

入产品瓶中，加入生理盐水稀释至约 ２０ ｍｌ 备用；分
别测定 Ｃ１８ 小柱、废液瓶和产品瓶的活度，计算标

记产率。
（２）自动化标记（流程示意图见图 １）。 基于 ｉＱＳ⁃

ＴＳ 全自动化标记模块进行制备。 取纯水（２ ｍｌ）充分

溶解 ＰＳＭＡ⁃Ｉ＆Ｔ 或 ＤＯＴＡ⁃ＴＯＣ 前体（１００～１５０ μｇ），
后转移至无水抗坏血酸钠缓冲液（２００ ｍｇ，红色瓶）
中，充分摇匀后与生理盐水瓶（３０ ｍｌ，绿色瓶）一起

插入标记卡套，再将标记卡套装入模块，启动自动化

合成程序。 合成过程：将１７７ ＬｕＣｌ３ 溶液转移至反应

瓶，红色瓶中前体溶液冲洗１７７ＬｕＣｌ３ 药瓶后，一同转移

至反应瓶，反应体系 ｐＨ 值 ４～５，反应混合物 ９５ ℃反

应 ３０ ｍｉｎ 后通过无菌过滤器转移至产品瓶中；另以

生理盐水冲洗反应瓶后再转移至产品瓶中，最终产

物约 ２０ ｍｌ；分别测定废液瓶和产物瓶活度，计算标

记产率。
２． １７７Ｌｕ 标记的放射性药物的质量控制。 参照

中华人民共和国药典（２０２０ 年版）测定上述标记产

物的澄清度、ｐＨ值、无菌和细菌内毒素［１１］ 。取适量
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表 １　 制备１７７Ｌｕ 标记的放射性药物时手工标记与自动化标记的过程参数

标记方法 标记前体 前体用量（μｇ） １７７ＬｕＣｌ３ 用量（ＭＢｑ） 缓冲剂 反应温度（℃） 反应时间（ｍｉｎ） ｐＨ 值

手工标记　 １７７Ｌｕ⁃ＤＯＴＡ⁃ＴＯＣ １００～１５０ ５ ５５０～７ ４００ 乙酸钠 ９０～１００ ３０ ４．０～５．０
手工标记　 １７７Ｌｕ⁃ＰＳＭＡ⁃Ｉ＆Ｔ １００～１５０ ５ ５５０～７ ４００ 乙酸钠 ９０～１００ ３０ ４．０～５．０
自动化标记 １７７Ｌｕ⁃ＤＯＴＡ⁃ＴＯＣ １００～１５０ ５ ５５０～７ ４００ 抗坏血酸 ／ 抗坏血酸钠 ９５ ３０ ４．０～５．０
自动化标记 １７７Ｌｕ⁃ＰＳＭＡ⁃Ｉ＆Ｔ １００～１５０ ５ ５５０～７ ４００ 抗坏血酸 ／ 抗坏血酸钠 ９５ ３０ ４．０～５．０

　 　 注：２ 种方法标记不同药物各标记 １０ 次；ＤＯＴＡ⁃ＴＯＣ 为 １，４，７，１０⁃四氮杂环十二烷⁃１，４，７，１０⁃四乙酸⁃Ｄ⁃１⁃苯丙氨酸⁃３⁃酪氨酸⁃奥曲肽，ＰＳＭＡ 为

前列腺特异膜抗原

图 １　 １７７Ｌｕ 标记的放射性药物自动化标记流程示意图

样品加至 ＰＢＳ 和 ＦＢＳ 中，分别于 ０、１２、２４ 和 ４８ ｈ 用

ＨＰＬＣ 测定样品放化纯，考查其体外稳定性。 ＨＰＬＣ
分析条件：Ｚｏｒｂａｘ Ｒａｘ⁃Ｃ１８ 柱，流动相 Ａ 为含 ０．０５％
（体积分数）三氟乙酸的水溶液；Ｂ 为含 ０．０５％三氟乙

酸的乙腈溶液。１７７Ｌｕ⁃ＤＯＴＡ⁃ＴＯＣ 梯度洗脱：０～５ ｍｉｎ 为

１００％～９０％Ａ，０～１０％Ｂ；５．０１～２０ ｍｉｎ 为 ９０％ ～２０％
Ａ，１０％～８０％Ｂ；２０．０１～３０ ｍｉｎ 为 １００％Ｂ；１７７Ｌｕ⁃ＰＳＭＡ⁃
Ｉ＆Ｔ 梯度洗脱：１５ ｍｉｎ 内流动相 Ｂ ０～ １００％，流速为

１ ｍｌ ／ ｍｉｎ。
３． １７７Ｌｕ 标记的放射性药物的初步临床应用。

取标记好的１７７ Ｌｕ⁃ＰＳＭＡ⁃Ｉ＆Ｔ 进行初步的临床应用

（伦理审批编号：ＫＹ２０１７１２０８⁃０３；患者均签署知情

同意书）。 用生理盐水将１７７Ｌｕ⁃ＰＳＭＡ⁃Ｉ＆Ｔ 稀释至约

２０ ｍｌ，于 ５ ｍｉｎ 内缓慢静脉注射于 ６ 例前列腺癌患者

［年龄（６７．３±６．４）岁］体内，平均给药剂量 ６ ４７５ ＭＢｑ
（范围：４ ６２５ ～ ７ ４００ ＭＢｑ；中位 ５ ９２０ ＭＢｑ）。 给药

后 ２４ 和 ４８ ｈ 行全身平面显像， ４８ ｈ 加扫局部

ＳＰＥＣＴ ／ ＣＴ 显像。 平面显像矩阵 ２５６×１ ０２４，扫描速

度 １５ ｃｍ ／ ｍｉｎ；ＳＰＥＣＴ ／ ＣＴ 显像矩阵 １２８×１２８，采集

半径固定不变（２６ ｃｍ），放大倍数 １，步进式旋转模

式，１０° ／帧，３０ ｓ ／帧。 ＣＴ 扫描参数为：矩阵 ５１２×５１２，
管电压为 １２０ ｋＶ，管电流为 ２００ ｍＡ，层厚 ２．５ ｍｍ。

４．统计学处理。 采用 ＧｒａｐｈＰａｄ Ｐｒｉｓｍ ６ 和 ＩＢＭ
ＳＰＳＳ １９．０ 软件对数据进行分析，符合正态分布的定

量数据以 ｘ±ｓ 表示。 ２ 组间比较采用配对 ｔ 检验，Ｐ＜
０．０５ 为差异有统计学意义。

结　 　 果

１． １７７Ｌｕ 标记的放射性药物的标记结果。 手工

标记和自动化标记１７７ Ｌｕ⁃ＤＯＴＡ⁃ＴＯＣ 和１７７ Ｌｕ⁃ＰＳＭＡ⁃
Ｉ＆Ｔ 的过程参数见表 １。 ２ 种方法均成功标记１７７Ｌｕ⁃
ＤＯＴＡ⁃ＴＯＣ 和１７７ Ｌｕ⁃ＰＳＭＡ⁃Ｉ＆Ｔ。 对 于１７７ Ｌｕ⁃ＤＯＴＡ⁃
ＴＯＣ，自动化标记的产率高于手工标记的产率［（９９．２±
０．４）％与（９５．３±１．５）％；ｔ＝ ７．１７，Ｐ＜０．００１］，２ 种方法

所获产物的比活度分别为（９１．６ ± １３．７）和（８９．１ ±
１３ ２） ＧＢｑ ／ μｍｏｌ；对于１７７ Ｌｕ⁃ＰＳＭＡ⁃Ｉ＆Ｔ，自动化标

记的产率亦高于手工标记［（９９．６±０．３）％与（９５．７±
１．３）％；ｔ＝ ８．２４，Ｐ＜０．００１］，２ 种方法产物的比活度

分别为（９６．１±１４．３）和（９３．２±１３．８） ＧＢｑ ／ μｍｏｌ。
２．１７７Ｌｕ 标记的放射性药物的质量控制。 标记

获得的１７７ Ｌｕ⁃ＤＯＴＡ⁃ＴＯＣ 和１７７ Ｌｕ⁃ＰＳＭＡ⁃Ｉ＆Ｔ 均为无

色澄清溶液，ｐＨ 值 ６．５ ～ ７．０，符合无菌规定，每 １ ｍｌ
样品内毒素含量均小于 １５ 内毒素单位（ｅｎｄｏｔｏｘｉｎ ｕｎｉｔ，
ＥＵ）。 手工标记产物的乙醇含量约为 ５．４５％，自动

化标记产物的乙醇含量为 ０。 ＨＰＬＣ 分析结果示，１７７Ｌｕ⁃
ＤＯＴＡ⁃ＴＯＣ 和１７７Ｌｕ⁃ＰＳＭＡ⁃Ｉ＆Ｔ 保留时间分别为 １４．９
和 ８．３ ｍｉｎ，放化纯均＞９９％。 取适量样品放入 ＰＢＳ
和 ＦＢＳ 体系中 ３７ ℃分别温育 ０、１２、２４ 和 ４８ ｈ，４８ ｈ
时标记产物的放化纯仍均＞９５％，产物均显示出良好

的体外稳定性。
３． １７７Ｌｕ 标记的放射性药物的初步临床应用。

选取 １ 例代表性前列腺癌患者治疗前后的显像（图
２）。１７７Ｌｕ⁃ＰＳＭＡ⁃Ｉ＆Ｔ 治疗前，患者行６８Ｇａ⁃ＰＳＭＡ⁃Ｉ＆Ｔ
ＰＥＴ ／ ＣＴ 显像评估病情（图 ２Ａ），左侧第 ２ 肋骨、第 ３
腰椎可见较高显像剂浓聚；予患者１７７Ｌｕ⁃ＰＳＭＡ⁃Ｉ＆Ｔ 后

２４ ｈ 行 ＳＰＥＣＴ 显像，可见原发灶及转移灶均有较好

的摄取，与 ＰＥＴ ／ ＣＴ 显像基本一致，泪腺和唾液腺、
小肠和肾可见生理性摄取，肝脾摄取水平相对较低；
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图 ２　 转移性去势抵抗性前列腺癌患者（５９ 岁） ６８Ｇａ⁃前列腺特异膜抗原（ＰＳＭＡ）⁃Ｉ＆Ｔ ＰＥＴ ／ ＣＴ（Ａ）和１７７Ｌｕ⁃ＰＳＭＡ⁃Ｉ＆Ｔ ＳＰＥＣＴ ／ ＣＴ 显像（Ｂ，

Ｃ）图（箭头示病灶）。 Ａ． １７７Ｌｕ⁃ＰＳＭＡ⁃Ｉ＆Ｔ 治疗前，６８Ｇａ⁃ＰＳＭＡ⁃Ｉ＆Ｔ ＰＥＴ ／ ＣＴ 显像示左侧第 ２ 肋骨、第 ３ 腰椎可见较高的显像剂浓聚；Ｂ． １７７Ｌｕ⁃

ＰＳＭＡ⁃Ｉ＆Ｔ 治疗后 ２４ ｈ 全身显像可见第 ３ 腰椎１７７Ｌｕ⁃ＰＳＭＡ⁃Ｉ＆Ｔ 浓聚较高，提示治疗效果较好；Ｃ．局部 ＳＰＥＣＴ 显像可见第 ３ 腰椎骨质破坏，
骨密度不均，相应部位浓聚增高

放射性药物主要通过肾排出，肺与脑未见摄取（图
２Ｂ，２Ｃ）。

讨　 　 论

随着越来越多肿瘤治疗靶点被发现，放射性核

素内放射治疗受到广泛关注。 作为一种治疗用放射

性核素，１７７Ｌｕ 发射的 β 粒子能量相对较低，骨髓抑

制较轻，较短的组织射程在对病灶发生辐射作用时

可减少对周围组织的损害；此外，辐射诱导的旁观者

效应将应激信号传递给远处细胞，引起细胞染色体

不稳定，可进一步增强治疗效果［４⁃５］。 目前，１７７Ｌｕ 靶

向治疗以其独特的优势，已广泛应用于前列腺癌及

神经内分泌肿瘤的治疗［１２⁃１４］。
本研究选取临床常用的１７７ Ｌｕ 标记放射性药

物１７７Ｌｕ⁃ＤＯＴＡ⁃ＴＯＣ 和１７７Ｌｕ⁃ＰＳＭＡ⁃Ｉ＆Ｔ 进行研究，分
别通过手工标记和自动化标记 ２ 种方法进行合成。
结果显示，２ 种方法在标记前体和核素用量、反应温

度、时间和 ｐＨ 值方面基本一致，产物均有较高的产

率和比活度。１７７Ｌｕ⁃ＤＯＴＡ⁃ＴＯＣ 自动化和手工标记的

产率分别为（９９．２±０．４）％和（９５．３±１．５）％，产物比

活度分别为（９１．６±１３．７）和（８９．１±１３．２） ＧＢｑ ／ μｍｏｌ；
对于１７７ Ｌｕ⁃ＰＳＭＡ⁃Ｉ＆Ｔ， ２ 种方法标记产率分别为

（９９ ６±０．３）％和（９５．７±１．３）％，产物比活度分别为

（９６．１±１４．３）和（９３．２±１３．８） ＧＢｑ ／ μｍｏｌ。 其中，自动

化标记未使用 ＨＣｌ 溶液，且无需 Ｃ１８ 小柱纯化，可
进一步减少标记过程中１７７Ｌｕ 的损失，因而产率更高

（ ｔ 值：７．１７ 和 ８．２４，均 Ｐ＜０．０５）。 标记产物放化纯

均＞９９％，在 ＰＢＳ 和 ＦＢＳ 中温育 ４８ ｈ 后依然具有良

好的稳定性。 其中，自动化标记产物无乙醇残留，可
进一步减轻临床患者用药过程中的不适感；另外，自
动化标记可简化标记流程、提高生产效率，并可大幅

减少标记人员与射线的直接接触。
本研究以自动化标记的１７７Ｌｕ⁃ＰＳＭＡ⁃Ｉ＆Ｔ 为例，对

前列腺癌患者进行了初步研究。 治疗前患者行６８Ｇａ⁃
ＰＳＭＡ⁃Ｉ＆Ｔ ＰＥＴ ／ ＣＴ 显像评估，治疗后１７７ Ｌｕ⁃ＰＳＭＡ⁃
Ｉ＆Ｔ ＳＰＥＣＴ 图像示除生理性摄取外，病灶处显像剂

有较高浓聚，与 ＰＥＴ ／ ＣＴ 图像基本一致，预示将有较

好疗效。 本研究选用靶向配体 ＰＳＭＡ⁃Ｉ＆Ｔ，联合６８Ｇａ
显像和１７７Ｌｕ 治疗的优势进行临床诊疗一体化全程

管理，对患者病况及时进行精准评价，可进一步提高

治疗效果［１５⁃１６］。
综上，１７７Ｌｕ 标记的放射性药物的标记方法简

便，标记产率、放化纯高，且稳定性好。 与手工标记

相比，自动化标记可进一步简化标记流程，提高标记

产率，并降低标记人员的辐射暴露，更适合广泛的临

床推广应用。
利益冲突　 所有作者声明无利益冲突

作者贡献声明　 张朋俊、张露露、卜婷：研究实施、论文撰写；吴文雨、
俞飞、徐磊、管梓淞：统计分析；陈宇琼、杜进、王峰：研究指导、论文修

改、经费支持

参　 考　 文　 献

［１］ Ｄａｓｈ Ａ， Ｐｉｌｌａｉ ＭＲ， Ｋｎａｐｐ ＦＦ Ｊｒ． Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ ｏｆ １７７Ｌｕ ｆｏｒ ｔａｒｇｅｔｅｄ

·００６· 中华核医学与分子影像杂志 ２０２２ 年 １０ 月第 ４２ 卷第 １０ 期　 Ｃｈｉｎ Ｊ Ｎｕｃｌ Ｍｅｄ Ｍｏｌ Ｉｍａｇｉｎｇ， Ｏｃｔ． ２０２２， Ｖｏｌ． ４２， Ｎｏ． １０



ｒａｄｉｏｎｕｃｌｉｄｅ ｔｈｅｒａｐｙ： ａｖａｉｌａｂｌｅ ｏｐｔｉｏｎｓ ［ Ｊ］ ． Ｎｕｃｌ Ｍｅｄ Ｍｏｌ Ｉｍａ⁃
ｇｉｎｇ， ２０１５， ４９（２）： ８５⁃１０７． ＤＯＩ：１０．１００７ ／ ｓ１３１３９⁃０１４⁃０３１５⁃ｚ．

［２］ Ａｎｎａ Ｋ， Ｖｉｊａｙｔａ ＣＤ． Ｅｍｅｒｇｉｎｇ ｒｏｌｅ ｏｆ １７７Ｌｕ ｉｎ ｎｕｃｌｅａｒ ｏｎｃｏｌｏｇｙ： ａ
ｂｒｉｅｆ ｒｅｖｉｅｗ［ Ｊ］ ． Ｊ Ａｎａｌ Ｏｎｃｏｌ， ２０１７， ６（４）： １４８⁃１５３． ＤＯＩ：１０．
６０００ ／ １９２７⁃７２２９．２０１７．０６．０４．２．

［３］ Ｃｈａｔａｌｉｃ ＫＬ， Ｈｅｓｋａｍｐ Ｓ， Ｋｏｎｉｊｎｅｎｂｅｒｇ Ｍ， ｅｔ ａｌ． Ｔｏｗａｒｄｓ ｐｅｒｓｏｎ⁃
ａｌｉｚｅｄ ｔｒｅａｔｍｅｎｔ ｏｆ ｐｒｏｓｔａｔｅ ｃａｎｃｅｒ： ＰＳＭＡ Ｉ＆Ｔ， ａ ｐｒｏｍｉｓｉｎｇ ｐｒｏｓ⁃
ｔａｔｅ⁃ｓｐｅｃｉｆｉｃ ｍｅｍｂｒａｎｅ ａｎｔｉｇｅｎ⁃ｔａｒｇｅｔｅｄ ｔｈｅｒａｎｏｓｔｉｃ ａｇｅｎｔ ［ Ｊ ］ ．
Ｔｈｅｒａｎｏｓｔｉｃｓ， ２０１６， ６（６）： ８４９⁃８６１． ＤＯＩ：１０．７１５０ ／ ｔｈｎｏ．１４７４４．

［４］ Ｈｉｃｋｓ ＲＪ， Ｋｗｅｋｋｅｂｏｏｍ ＤＪ， Ｋｒｅｎｎｉｎｇ Ｅ， ｅｔ ａｌ． ＥＮＥＴＳ ｃｏｎｓｅｎｓｕｓ
ｇｕｉｄｅｌｉｎｅｓ ｆｏｒ ｔｈｅ ｓｔａｎｄａｒｄｓ ｏｆ ｃａｒｅ ｉｎ ｎｅｕｒｏｅｎｄｏｃｒｉｎｅ ｎｅｏｐｌａｓｉａ：
ｐｅｐｔｉｄｅ ｒｅｃｅｐｔｏｒ ｒａｄｉｏｎｕｃｌｉｄｅ ｔｈｅｒａｐｙ ｗｉｔｈ ｒａｄｉｏｌａｂｅｌｅｄ ｓｏｍａｔｏｓｔａｔｉｎ
ａｎａｌｏｇｕｅｓ［ Ｊ］ ． Ｎｅｕｒｏｅｎｄｏｃｒｉｎｏｌｏｇｙ， ２０１７， １０５ （ ３ ）： ２９５⁃３０９．
ＤＯＩ：１０．１１５９ ／ ０００４７５５２６．

［５］ Ｓｔｒｏｓｂｅｒｇ Ｊ， Ｅｌ⁃Ｈａｄｄａｄ Ｇ， Ｗｏｌｉｎ Ｅ， ｅｔ ａｌ． Ｐｈａｓｅ ３ ｔｒｉａｌ ｏｆ １７７Ｌｕ⁃
ｄｏｔａｔａｔｅ ｆｏｒ ｍｉｄｇｕｔ ｎｅｕｒｏｅｎｄｏｃｒｉｎｅ ｔｕｍｏｒｓ ［ Ｊ］ ． Ｎ Ｅｎｇｌ Ｊ Ｍｅｄ，
２０１７， ３７６（２）： １２５⁃１３５． ＤＯＩ：１０．１０５６ ／ ＮＥＪＭｏａ１６０７４２７．

［６］ Ｂａｕｍ ＲＰ， Ｋｌｕｇｅ ＡＷ， Ｋｕｌｋａｒｎｉ Ｈ， ｅｔ ａｌ． ［ １７７ Ｌｕ⁃ＤＯＴＡ］ ０ ⁃Ｄ⁃
Ｐｈｅ１ ⁃Ｔｙｒ３ ⁃ｏｃｔｒｅｏｔｉｄｅ （ １７７ Ｌｕ⁃ＤＯＴＡＴＯＣ） ｆｏｒ ｐｅｐｔｉｄｅ ｒｅｃｅｐｔｏｒ ｒａ⁃
ｄｉｏｔｈｅｒａｐｙ ｉｎ ｐａｔｉｅｎｔｓ ｗｉｔｈ ａｄｖａｎｃｅｄ ｎｅｕｒｏｅｎｄｏｃｒｉｎｅ ｔｕｍｏｕｒｓ： ａ
ｐｈａｓｅ⁃Ⅱ ｓｔｕｄｙ［ Ｊ］ ． Ｔｈｅｒａｎｏｓｔｉｃｓ， ２０１６， ６（ ４）： ５０１⁃５１０． ＤＯＩ：
１０．７１５０ ／ ｔｈｎｏ．１３７０２．

［７］ Ｈäｎｓｃｈｅｉｄ Ｈ， Ｌａｐａ Ｃ， Ｂｕｃｋ ＡＫ， ｅｔ ａｌ． Ｄｏｓｅ ｍａｐｐｉｎｇ ａｆｔｅｒ ｅｎｄｏ⁃
ｒａｄｉｏｔｈｅｒａｐｙ ｗｉｔｈ １７７Ｌｕ⁃ＤＯＴＡＴＡＴＥ ／ ＤＯＴＡＴＯＣ ｂｙ ａ ｓｉｎｇｌｅ ｍｅａｓ⁃
ｕｒｅｍｅｎｔ ａｆｔｅｒ ４ ｄａｙｓ［Ｊ］ ． Ｊ Ｎｕｃｌ Ｍｅｄ， ２０１８， ５９（１）： ７５⁃８１． ＤＯＩ：
１０．２９６７ ／ ｊｎｕｍｅｄ．１１７．１９３７０６．

［８］ ｖｏｎ Ｅｙｂｅｎ ＦＥ， Ｒｏｖｉｅｌｌｏ Ｇ， Ｋｉｌｊｕｎｅｎ Ｔ， ｅｔ ａｌ． Ｔｈｉｒｄ⁃ｌｉｎｅ ｔｒｅａｔｍｅｎｔ
ａｎｄ １７７Ｌｕ⁃ＰＳＭＡ ｒａｄｉｏｌｉｇａｎｄ ｔｈｅｒａｐｙ ｏｆ ｍｅｔａｓｔａｔｉｃ ｃａｓｔｒａｔｉｏｎ⁃ｒｅｓｉｓｔ⁃
ａｎｔ ｐｒｏｓｔａｔｅ ｃａｎｃｅｒ： ａ ｓｙｓｔｅｍａｔｉｃ ｒｅｖｉｅｗ［ Ｊ］ ． Ｅｕｒ Ｊ Ｎｕｃｌ Ｍｅｄ Ｍｏｌ
Ｉｍａｇｉｎｇ， ２０１８， ４５ （ ３）： ４９６⁃５０８． ＤＯＩ： １０． １００７ ／ ｓ００２５９⁃０１７⁃
３８９５⁃ｘ．

［９］ Ｈｅｃｋ ＭＭ， Ｔａｕｂｅｒ Ｒ， Ｓｃｈｗａｉｇｅｒ Ｓ， ｅｔ ａｌ． Ｔｒｅａｔｍｅｎｔ ｏｕｔｃｏｍｅ， ｔｏｘｉｃｉ⁃
ｔｙ， ａｎｄ ｐｒｅｄｉｃｔｉｖｅ ｆａｃｔｏｒｓ ｆｏｒ ｒａｄｉｏｌｉｇａｎｄ ｔｈｅｒａｐｙ ｗｉｔｈ １７７Ｌｕ⁃ＰＳＭＡ⁃
Ｉ＆Ｔ ｉｎ ｍｅｔａｓｔａｔｉｃ ｃａｓｔｒａｔｉｏｎ⁃ｒｅｓｉｓｔａｎｔ ｐｒｏｓｔａｔｅ ｃａｎｃｅｒ［Ｊ］ ． Ｅｕｒ Ｕｒｏｌ，
２０１９， ７５（６）： ９２０⁃９２６． ＤＯＩ：１０．１０１６ ／ ｊ．ｅｕｒｕｒｏ．２０１８．１１．０１６．

［１０］ 卜婷，张川，臧士明，等． １７７Ｌｕ⁃ＰＳＭＡ⁃６１７ 治疗转移性前列腺癌

的安全性和疗效［ Ｊ］ ．中华核医学与分子影像杂志， ２０１９， ３９
（２）： ８１⁃８５． ＤＯＩ：１０．３７６０ ／ ｃｍａ．ｊ．ｉｓｓｎ．２０９５⁃２８４８．２０１９．０２．００５．
Ｂｕ Ｔ， Ｚｈａｎｇ Ｃ， Ｚａｎｇ ＳＭ， ｅｔ ａｌ． Ｓａｆｅｔｙ ａｎｄ ｅｆｆｉｃａｃｙ ｏｆ １７７Ｌｕ⁃ＰＳＭＡ⁃
６１７ ｔｈｅｒａｐｙ ｉｎ ｍｅｔａｓｔａｔｉｃ ｃａｓｔｒａｔｉｏｎ⁃ｒｅｓｉｓｔａｎｔ ｐｒｏｓｔａｔｅ ｃａｎｃｅｒ ［ Ｊ］ ．
Ｃｈｉｎ Ｊ Ｎｕｃｌ Ｍｅｄ Ｍｏｌ Ｉｍａｇｉｎｇ， ２０１９， ３９（ ２）： ８１⁃８５． ＤＯＩ：１０．
３７６０ ／ ｃｍａ．ｊ．ｉｓｓｎ．２０９５⁃２８４８．２０１９．０２．００５．

［１１］ 国家药典委员会．中华人民共和国药典（２０２０ 年版）四部［Ｍ］．
北京：中国医药科技出版社， ２０２０： １５６， １７８．
Ｃｈｉｎｅｓｅ Ｐｈａｒｍａｃｏｐｏｅｉａ Ｃｏｍｍｉｓｓｉｏｎ． Ｃｈｉｎｅｓｅ ｐｈａｒｍａｃｏｐｏｅｉａ：
２０２０ ｅｄｉｔｉｏｎ． Ｐａｒｔ Ⅳ［Ｍ］． Ｂｅｉｊｉｎｇ： Ｃｈｉｎａ Ｍｅｄｉｃａｌ Ｓｃｉｅｎｃｅ Ｐｒｅｓｓ，
２０２０： １５６， １７８．

［１２］ Ｄｅｓａｉ Ｈ， Ｂｏｒｇｅｓ⁃Ｎｅｔｏ Ｓ， Ｗｏｎｇ ＴＺ． Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ ｉｍａｇｉｎｇ ａｎｄ ｔｈｅｒａｐｙ
ｆｏｒ ｎｅｕｒｏｅｎｄｏｃｒｉｎｅ ｔｕｍｏｒｓ［Ｊ］ ． Ｃｕｒｒ Ｔｒｅａｔ Ｏｐｔｉｏｎｓ Ｏｎｃｏｌ， ２０１９， ２０
（１０）： ７８． ＤＯＩ：１０．１００７ ／ ｓ１１８６４⁃０１９⁃０６７８⁃６．

［１３］ 刘会攀，陈跃．放射性核素诊治神经内分泌肿瘤的应用进展

［Ｊ］ ．中华核医学与分子影像杂志， ２０１９， ３９ （ ９）： ５６４⁃５６７．
ＤＯＩ：１０．３７６０ ／ ｃｍａ．ｊ．ｉｓｓｎ．２０９５⁃２８４８．２０１９．０９．０１５．
Ｌｉｕ ＨＰ， Ｃｈｅｎ Ｙ． Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ ｐｒｏｇｒｅｓｓ ｏｆ ｒａｄｉｏｎｕｃｌｉｄｅ ｉｍａｇｉｎｇ ａｎｄ
ｔｈｅｒａｐｙ ｉｎ ｎｅｕｒｏｅｎｄｏｃｒｉｎｅ ｔｕｍｏｒｓ［ Ｊ］ ． Ｃｈｉｎ Ｊ Ｎｕｃｌ Ｍｅｄ Ｍｏｌ Ｉｍａ⁃
ｇｉｎｇ， ２０１９， ３９ （ ９）： ５６４⁃５６７． ＤＯＩ：１０． ３７６０ ／ ｃｍａ． ｊ． ｉｓｓｎ． ２０９５⁃
２８４８．２０１９．０９．０１５．

［１４］ Ｆｅｎｄｌｅｒ ＷＰ， Ｒａｈｂａｒ Ｋ， Ｈｅｒｒｍａｎｎ Ｋ， ｅｔ ａｌ． １７７Ｌｕ⁃ＰＳＭＡ ｒａｄｉｏｌｉ⁃
ｇａｎｄ ｔｈｅｒａｐｙ ｆｏｒ ｐｒｏｓｔａｔｅ ｃａｎｃｅｒ［Ｊ］ ． Ｊ Ｎｕｃｌ Ｍｅｄ， ２０１７， ５８（８）：
１１９６⁃１２００． ＤＯＩ：１０．２９６７ ／ ｊｎｕｍｅｄ．１１７．１９１０２３．

［１５］ Ｓｃａｒｐａ Ｌ， Ｂｕｘｂａｕｍ Ｓ， Ｋｅｎｄｌｅｒ Ｄ， ｅｔ ａｌ． Ｔｈｅ ６８Ｇａ ／ １７７Ｌｕ ｔｈｅｒａｇ⁃
ｎｏｓｔｉｃ ｃｏｎｃｅｐｔ ｉｎ ＰＳＭＡ ｔａｒｇｅｔｉｎｇ ｏｆ ｃａｓｔｒａｔｉｏｎ⁃ｒｅｓｉｓｔａｎｔ ｐｒｏｓｔａｔｅ
ｃａｎｃｅｒ： ｃｏｒｒｅｌａｔｉｏｎ ｏｆ ＳＵＶｍａｘ ｖａｌｕｅｓ ａｎｄ ａｂｓｏｒｂｅｄ ｄｏｓｅ ｅｓｔｉｍａｔｅｓ
［Ｊ］ ． Ｅｕｒ Ｊ Ｎｕｃｌ Ｍｅｄ Ｍｏｌ Ｉｍａｇｉｎｇ， ２０１７， ４４（５）： ７８８⁃８００． ＤＯＩ：
１０．１００７ ／ ｓ００２５９⁃０１６⁃３６０９⁃９．

［１６］ Ｍａｆｆｅｙ⁃Ｓｔｅｆｆａｎ Ｊ， Ｓｃａｒｐａ Ｌ， Ｓｖｉｒｙｄｅｎｋａ Ａ， ｅｔ ａｌ． Ｔｈｅ ６８Ｇａ ／ １７７Ｌｕ⁃
ｔｈｅｒａｇｎｏｓｔｉｃ ｃｏｎｃｅｐｔ ｉｎ ＰＳＭＡ⁃ｔａｒｇｅｔｉｎｇ ｏｆ ｍｅｔａｓｔａｔｉｃ ｃａｓｔｒａｔｉｏｎ⁃ｒｅ⁃
ｓｉｓｔａｎｔ ｐｒｏｓｔａｔｅ ｃａｎｃｅｒ： ｉｍｐａｃｔ ｏｆ ｐｏｓｔ⁃ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃ ｗｈｏｌｅ⁃ｂｏｄｙ ｓｃｉｎ⁃
ｔｉｇｒａｐｈｙ ｉｎ ｔｈｅ ｆｏｌｌｏｗ⁃ｕｐ［Ｊ］ ． Ｅｕｒ Ｊ Ｎｕｃｌ Ｍｅｄ Ｍｏｌ Ｉｍａｇｉｎｇ， ２０２０，
４７（３）： ６９５⁃７１２． ＤＯＩ：１０．１００７ ／ ｓ００２５９⁃０１９⁃０４５８３⁃２．

（收稿日期：２０２１⁃０２⁃０１） 　 　

·读者·作者·编者·

关于投稿提供伦理委员会批准文件及受试对象知情同意书的通告

根据中华医学会杂志社的相关规定，当论文的主体是以人为研究对象时，作者应该说明其遵循的程序是否符合伦理审核

委员会（单位性的、地区性的或国家性的）所制订的伦理学标准，并提供该委员会的批准文件（批准文号著录于论文中）及受试

对象或其亲属的知情同意书；当论文主体以动物为研究对象时，需说明是否遵循了单位和国家有关实验动物管理和使用的规

定，如获得审查批准，应提交实验动物伦理审查委员会审批文件和批准文号。
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